采购需求
一、技术参数及采购清单
适用范围：主要用于需要进行麻醉、人工通气或其他辅助呼吸的患者一次性使用  
规格型号：成人型号（规格型号齐全，满足临床要求）
结构及组成：（见附件）  
★产品材质：气管切开插管主要由聚氯乙烯(PVC)材料制成
            导丝主要由不锈钢制成
            手术巾单（孔巾、中单、小单）主要由非织造布制成
灭菌方式：经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
产品有效期：≥3年
	
附件
气管切开插管套件结构及组成

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	气切切开插管
	（成人型号）满足临床要求
	支
	1

	2
	导丝
	满足临床要求
	根
	1

	3
	大导丝导引器
	满足临床要求
	个
	1

	4
	内套管
	满足临床要求
	个
	1

	5
	一次性溶药注射器
	满足临床要求
	支
	1

	6
	手术刀
	满足临床要求
	把
	3

	7
	小导丝导引器
	满足临床要求
	个
	3

	8
	导丝弯头护套
	满足临床要求
	个
	4

	9
	固定带
	满足临床要求
	条
	1

	10
	孔巾
	满足临床要求
	块
	1

	11
	中单
	满足临床要求
	块
	1

	12
	小单
	满足临床要求
	块
	1

	13
	脱脂棉纱布
	满足临床要求
	包
	1

	14
	消毒刷
	满足临床要求
	把
	1

	15
	套管针
	满足临床要求
	个
	1



备注：因各制造商产品注册名称等信息的差异，采购需求中所列产品名称不限于招标文件所列名称，但产品功能、适用范围必须满足技术参数及临床使用要求。
2.说明：以上仅为最低配置要求，投标人可以在此基础上，根据自身技术能力，提出更高的配置方案或提供更优的技术实现路径，以提升项目整体实施质量。
3.以上技术要求必须全部满足，否则响应无效。合同签订前，提供样品。
二、质保及售后服务（响应文件中须提供承诺函）
1.供应要求
（1）本项目所投产品若为安徽省医药集中采购交易平台成交目录产品。同类产品首选集中交易目录产品（提供流水号及限价），同类无替代的可选择备案交易目录产品（提供流水号）。若投标产品已取得省集采平台流水号，尚处于公示期，须提供截图证明。
（2）为保证所投产品的可追溯性，投标人所投产品若属于《安徽省公立医疗机构医用耗材网上集中交易实施方案》实施范围内的，投标人须承诺执行《安徽省公立医疗机构医用耗材采购推行“两票制”实施意见》的相关规定及当地相关政策；成交人须于合同签订前完成省集采平台网采配送关系确认，方可供货。若成交人不能取得生产企业网采平台授权，无法执行网上采购，成交人承担违约责任。
（3）投标人所投产品须为安徽省医保可单独收费耗材，提供真实有效的 27位医保耗材编码（如处于待审核状态，须提供维护界面截图）。
2.供应产品质量需求
（1）投标人所投产品应为推向市场的标准型产品，产品符合国家标准，性能稳定、可靠的原装正品，确保临床使用安全有效。进口产品包装（包括大包装、小包装等）必须附有名称、批号、产地、规格、有效期等国家规定的中文标识。
（2）投标人所投产品有效期不得少于整个产品效期的 2/3，效期低于 1/3 接近失效的，成交人应在有效期近 6 个月内无条件调换。在产品使用过程中，确因产品质量原因导致异常情况，成交人应邀请厂家技术人员解决问题，因产品质量问题引起的医疗事故、医疗纠纷与一切后果，由成交人承担违约责任。
（3）供货期内，如使用科室反映成交产品质量差、产品外包装密封性等无法满足临床科室实际使用需求或临床主要用途的（以科室上报不良事件为准），不良事件达到三次及以上的，成交人承担违约责任。
3.其它要求（响应文件中须提供承诺函）
（1）投标人须如实填报各种类产品的所有型号，供货期内采购人将严格按照成交人所报型号采购货物。
（2）投标人须理解采购人因时令、季节、疫情等因素造成临床疾病发生、发展而造成所供应量减低。
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